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Kosmos felhasználói 
felület és fogantyú 
érintőgombjai

Rövid útmutató
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Kezdőképernyő

2 Felhasználói felület

2

3

4
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1 MI által támogatott EF 
munkafolyamat* 

2 Képalkotás 
(Heart [szív], Lung [tüdő] és 
Abdomen [hasüreg])

 

3 A fogantyú érintőgombjai 

4 Betegek, vizsgálatok, 
beállítások és oktatóvideók
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Képalkotás

3 Felhasználói felület

B-üzemmód

 

B+CD-üzemmód 

Kimerevítés 

B+M-üzemmód
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4 Felhasználói felület

B+CD-üzemmód

1 Színkeret 
A keret húzással mozgatható, és 
mérete módosítható 

2 Színtérkép kiválasztása

3 Színes Doppler kikapcsolása

1

2

3

Kimerevítés

1 Megjegyzések 

2 Kimerevítés leállítása

1

B+M-üzemmód

1 M-üzemmód leállítása 

2 M-vonal 
Húzással mozgatható 

2

2

1
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EF munkafolyamat*

1 Csatlakoztassa az EKG kábelt 
(opcionális).

2 Állítson be egy jó A4C 
nézetet, majd koppintson az A4C 
lehetőségre felvétel készítéséhez. 

A Torso szonda mozgatása során 
a Kosmos MI algoritmusa segít az 
optimális szívfelvétel rögzítésében.

A felvételminőség értékelésével 
a Kosmos MI valós idejű 
felvételminőség-értékelést nyújt 
a vizsgálat során, amelyet a kép 
szélén látható piros (rossz felvétel) 
vagy zöld (jó felvétel) keret jelez.

A MI valós időben megjelöli 
a képernyőn megjelenő 
legfontosabb anatómiai képleteket 
a szívben, így Ön azonnal 
felismerheti a látott képet.

Szükség szerint szerkeszthető:  
 

5 Válasszon különféle ED/ES 
felvételeket.
 
6 Állítsa be az LV kontúrját.

3 A Kosmos kiválasztja az ED és 
ES képkockákat, megrajzolja a 
nekik megfelelő LV kontúrokat, és 
kiszámolja az EF értékét.

4 Kattintson a bélyegképekre/
szerkesztés gombra a 
szerkesztéshez.

A MI által támogatott EF 
munkafolyamatban a Trio* 
aktiválásával segítséget 
kaphat az EF kiszámolásához 
szükséges A4C és A2C nézetek 
felvételeinek elkészítésében. 

5 Felhasználói felület

2 Auto-Grading (Automatikus 
minőségértékelés)

3 Auto-Labeling 
(Automatikus jelölés)

1 Auto-Guidance 
(Automatikus irányítás)
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Az új fogantyúfunkció lehetővé 
teszi a Bridge szkennelését 
és tartását a fogantyú jobb 
oldali CapSense érintőgombjai 
segítségével.

A Bridge helyes tartása

A fogantyú érintőgombjai

A Cypress CapSense* technológia 
révén a felhasználók az eszközt 
kézben tartva hozzáférhetnek 
a legfontosabb képalkotó 
funkciókhoz a fogantyú 
érintőgombjainak segítségével.

Az érintőgombok és a csúszka 
kiemelkednek a fogantyú síkjából, 
így tapintással érzékelhetők.

Csúsztatás fel/le

2 Csúszka 3 Jobb oldali gomb1 Bal oldali gomb

Egyszeri koppintás

Dupla koppintás

Egyszeri koppintás

Dupla koppintás

1. Tartsa a fogantyút kényelmesen 
a tenyerében.

2. Helyezze két ujját az 
érintőgombokra. Így az összes 
gomb elérhető.

3. Tartsa a csuklóját egyenesen, 
hogy elkerülje a túlzott 
megerőltetést.

6 A fogantyú érintőgombjai

1
2

3
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A fogantyú érintőgombjainak 
aktiválása

A fogantyú érintőgombjainak 
használata a képalkotáskor

A kezdőképernyőn koppintson a 
turn on handle controls (fogantyú 
érintőgombok aktiválása) 
lehetőségre, és koppintson a 

bekapcsolásra.

A fogantyú érintőgombjai csak a 
képalkotási képernyőn aktívak.

     Ha nem látja a Handle Controls 

Enabled (Fogantyú érintőgombjai 
aktiválva) jelölőnégyzetet, 
vagy nem sikerül a fogantyú 
érintőgombjainak aktiválása a 
kezdőképernyőn, vegye fel velünk 
a kapcsolatot a szoftver/firmware 
frissítése céljából.

7 A fogantyú érintőgombjai

4 A fogantyú érintőgombjainak 
funkciói képalkotási képernyőnként 
eltérőek.

5 Egy koppintással választhatja ki 
a mélységet vagy a felbontást.

1 Koppintson a fogantyú 
ikonjára a gombok funkciójának 
megjelenítéséhez.

2 A fogantyú érintőgombjainak 
funkcióit lila és kék keretek jelölik.

1

2

3 Egy keret: egyszeri koppintás. 
Dupla keret: dupla koppintás.

5

4

3
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Megjegyzés: Nem mindegyik funkció 
érhető el valamennyi országban. 
Az Ön régiójában vagy országában 
elérhető funkciók a használati 
útmutatóban találhatók, ezeket 
olvassa el használat előtt.

      Figyelem! Az Amerikai Egyesült 
Államok szövetségi törvényeinek  
értelmében ez az eszköz kizárólag 
orvos által vagy  orvosi rendelvényre 
értékesíthető.

KOSMOS
KOSMOS

A termék gyártója:P006811-001 Rev A

A fogantyú érintőgombjainak 
hibaelhárítása

Elérhetőség

Előfordulhat, hogy az alábbi időszakos problémákat tapasztalja:
A fogantyú érintőgombjai azután sem működnek, hogy aktiválta őket a 
kezdőképernyőn. 

Egy vagy több gomb nem reagál.

Ha a készüléken a megfelelő szoftver/firmware fut, és a probléma 
még mindig fennáll, próbálja meg a következőket:

Ellenőrizze ismét, hogy a fogantyú érintőgombjai aktiválva vannak-e.

Próbálja inaktiválni, majd ismét aktiválni a fogantyú érintőgombjait.

Indítsa újra a szoftvert, és próbálja aktiválni a fogantyú érintőgombjait. 

Vegye le a kesztyűjét, és próbálja újra.

Hidratálja a kezét, és próbálja újra.

Óvatosan koppintgassa a fogantyút 5–6 másodpercen át folyamatosan.

Ügyféltámogatás

Telefonszám: 1-844-854-0800

E-mail: support@echonous.com 

Kizárólag az Amerikai Egyesült Államokban: *A Trio egy valós idejű, automatikus felvételjelölő, minőségértékelő és irányítórendszer, 

amely felvételek gyűjtését segíti elő egészségügyi szakemberek számára – köztük az ultrahangos vizsgálatokban nem képzettek 

számára is – a COVID-19 világjárvány miatt kihirdetett egészségügyi vészhelyzet során felmerülő sürgős felvételek kiértékelése 

céljából. A Trio képzett egészségügyi szakemberek által használatos, vagy képzett, illetve engedéllyel rendelkező egészségügyi 

szakember felügyelete mellett, illetve jelenlétében használható. Ezt a funkciót az FDA még nem engedélyezte. A MI által irányított 

EF munkafolyamat mesterséges intelligenciát használ ahhoz, hogy végrehajtsa a kezdeti EF számításokat az egészségügyi 

szakemberek – köztük az ultrahangos vizsgálatokban nem képzettek – számára a COVID-19 világjárvány miatt kihirdetett egészségügyi 

vészhelyzet során felmerülő sürgős felvételek kiértékelése céljából. A mesterséges intelligencia által irányított EF munkafolyamat 

egészségügyi szakemberek által használatos, vagy képzett, illetve engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember felügyelete mellett, 

illetve jelenlétében használható. Ezt a funkciót az FDA még nem engedélyezte.


